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BioArchive System 是專門為儲存臍帶血而設計的，是第一台通過美國FDA認證，全自動恆溫冷凍儲存槽，有效管理並全程控制3626個臍帶血樣本。每一臍帶血樣本在密閉儲存槽中經由電腦控制完成溫度緩降過程後，由自動存取裝置放入預先設定之儲存位置作永久保存，並完整記錄每一臍帶血樣本的真實冷凍狀況。存取過程完全獨立作業，有效保障血液儲存品質，並減少臍帶血樣本受到短暫熱效應（TWEs）影響，以維持細胞最佳活性。現時，全球超過30個國家，80間臍帶血庫及超過60%公營臍帶血庫使用 BioArchive System 全自動儲存槽，其中包括全球最多移植案例的美國紐約捐血中心及東京大學醫學中心。香港公營血庫更於2008年8月跟隨採用，為的就是要確保臍血活性在解凍後能達移植水平。根據Thermogenesis Corp統計，全球75%以上的臍帶血幹細胞移植手術樣本均由使用BioArchive System的臍帶血庫提供。
 

[image: image2.png]BioArchive System™ [ K45 &




1. 獨立存取系統：每次存取過程獨立作業操作，不會影響槽內其他樣本，杜絕
短暫熱效應（TWEs），保障幹細胞活性。
2. 內置緩降功能系統：內置溫度緩降儀(Controlled Rate Freezer)，無需依靠外置緩降儀，
避免第一次短暫熱效應發生。
3. 精密電腦監控系統：精密電腦系統嚴格監控並完整紀錄每一臍帶血的儲存狀況，無需添
加外援裝置- Planner Assure 24 Seven Monitoring System。
4. 臍帶血在液態氮-196℃儲存(非氣態氮～－130℃)，可保持恒溫狀態以保持活性。
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液態氮儲存槽
BioArchive System[image: image4.jpg]



氣態液氮儲存槽
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設計
唯一通過FDA認可，專為儲存幹細胞而設[image: image6.png]WING




一般樣本短暫儲存（精子、卵子及細菌）
穩定性
液態氮(-196°C），恆溫
配合血袋使用，100%杜絕交叉感染
不依賴電力操作[image: image7.png]WING




氣態氮(-130°C~ -190°C)，非恆溫

不斷出現短暫熱效應(TWEs)*
會出現交叉感染
運作
密閉式設計，溫度穩定
樣本均擁有獨立存取位置，杜絕短暫熱效應
內置電腦監控品質
電腦精確運送樣本，安全可靠[image: image8.png]WING




揭蓋式設計，溫度上升
共享儲存格，每次存取樣本，必受短暫熱效*影響

無電腦監控，須添加外在支援
人手操作
成本
液態氮成本較高
成本是液態氮的1/3[image: image9.png]WING




幹細胞質素
 活性極佳[image: image10.png]WING




質素參差
液態氮儲備
裝滿液態氮後可保存55天[image: image11.png]WING




沒有公開數據
全球使用率
超過80%NETCORD臍帶血庫選用
全球接近所有公營血庫採用液態氮 
超過60%先進國家使用(包括紐約捐血中心
及香港公營血庫)[image: image12.png]WING




只有極少公營血庫使用

多被節省成本的私營血庫使用
 

儲存媒介的全球數據
根據NETCORD/FACT(臍血庫國際組織)資料，
超過70%臍帶血庫使用液態氮作為儲存媒介[image: image13.png]WING




使用氣態氮儲存幹細胞只佔少數
成功移植
案例
提供全球超過75%成功移植樣本
移植後病人存活率高達比使用
傳統槽高10%**[image: image14.png]WING




極少
* 短暫熱效應(TWEs) 是指冷凍狀況下幹細胞在處理程序：存入、取出、運送及轉移至儲存槽
  過程中，短時間暴露在週遭空氣下產生的溫度上升效應，這樣會令幹細胞急速破裂死亡。
**Source: The Clinical Outcome of Unrelated Cord Blood Transplants: An Analysis of  
  Processing Method and Freezer Storage on Transplants from New York Blood Center
  National Cord Blood Program

 


 

